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研究成果の概要（和文）：本研究は心臓再同期療法(CRT)の適応決定において、新たな心エコー
技術であるスペックルトラッキング法が有効か否かを検証する前向き多施設協同研究として遂
行された。187例が登録され、レスポンダーと診断されたのは 99例であった。CRTレスポンダ
ーの予測因子としてスペックルトラッキング法で計測した円周方向ストレイン値による指標が
最も有用である事も明らかとなった。本研究は心エコー図指標が CRT効果予測に有用な指標で
ある事をはじめて多施設共同研究において明らかにする事が出来た。 
 
研究成果の概要（英文）：This multicenter prospective cohort study was performed to identify 
the usefulness of speckle tracking echocardiography that has been developed as a novel 
echocardiographic method in assessing responses to cardiac resynchronization therapy 
(CRT). Among total 187 subjects who were enrolled in this study, 99 subjects were 
identified as a CRT responder. This study revealed that a circumferential strain parameter 
by speckle tracking echocardiography was the best predictor for CRT responders. Finally, 
this study is the first study that contributed to identify the important role of 
echocardiography to predict CRT responders.   
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１．研究開始当初の背景 
心臓再同期療法（CRT）は，不全心における
心室同期不全さらには房室同期不全をペー
スメーカーで補正することによって，心不全
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患者の症状および生命予後改善を図るもの
である。CRT の適応に関する心室非同期は心
電図の QRS幅 130ms以上の延長とされている。
しかしながら，QRS 幅が延長していても心不
全改善の得られない CRT治療へのノンレスポ
ンダーが約 30-40%に認められる。このため，
より精度の高い適応基準を作成する必要が
あり，心エコー検査による画像診断が心電図
の QRS幅に比べ高い精度をもって CRTに反応
する患者をスクリーニングできる可能性が
示唆されている。しかし、これまでに心エコ
ー法による CRT効果予測のための心室同期不
全評価指標は多種多様なものが提案されて
いるが，どの指標が臨床的により有用である
かについて一致した見解はない。一方、超音
波画像のスペックルパターンのトラッキン
グにより、詳細な心臓壁運動評価が可能とな
った（図 1）。 
 
図 1スペックルトラッキング像。 
 
 
 
 
 
 
 
スッペクルの追跡は、フレーム(to)における ROI(図②白
線内)のスッペクルパターンと次のフレーム(t1)におけ
る探索領域(破線内)で最も近似したスッペクルパター
ンを持つ領域を追跡することによって行われている。ト
ラッキングによって、フレーム(to)から次のフレーム
(t1)への ROIの動きは dxおよび dyの二つの距離によっ
て定量化される。 
スペックルトラッキング法は従来の心エコ
ー法に比較し心筋局所の心筋収縮の評価が
可能であることから、CRT に反応する患者の
スクリーニングに有用であると報告されて
いる(図 2)。 
図２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スペックルトラッキング法による指標 Td-first peakが
CRTレスポンダー予測に最良であった。 
dP/dt max; CRT施行時ミラーカテーテルから求めた左室
の最大 dP/dt.  
Percent change in dP/dt max; ミラーカテーテルから
求めた最大 dP/dtの CRT前後での変化率 
 
しかし、我々の報告を含めて単一施設からの
報告にとどまっている。初の心エコー法によ
る CRTレスポンダー予測に関する多施設研究
であった PROSPECT において、単一施設によ
る報告では有効であった指標が否定され、計
測法の標準化が不十分であったことによる
検者間誤差など再現性の問題が挙げられて
いる 
 
２．研究の目的 
スペックルトラッキング法の CRT に反応す
る患者のスクリーニングに関する有用性を
明らかにするための多施設共同前向き観察
研究の実施しすることを目的とする 
 
３．研究の方法 
1) 研究名：心臓再同期療法適応診断におけ
るスペックルトラッキング法の有用性評価
に関する試験 (多施設共同前向登録研
究 )Speckle Tracking imaging for the 
Assessment of cardiac Resynchronization 
Therapy(START) studyと称する。 
 
2) 対象：日本循環器学会ガイドラインを参
考にし，CRT適応と判断され新規に CRT/CRT-D
（植込み型除細動付きデバイス）を施行する
症例。右室ペーシング（VVI もしくは DDD）
から CRTへアップグレードが行われる重症心
不全症例を含む。 
 
3) 目標登録症例数：同様のデザインによる
Japan Cardiac Resynchronization 
Study(J-CRT)での症例数が 200例であったこ
とから目標症例数は 200例とする。 
 
4) 主要評価項目: CRT 施行 6 ヵ月後の左室
収縮末期容積(LVESV) 15%以上の縮小 
 
5) 調査項目・調査時期 表１参照 
6) 調査実施手順: 調査は筑波大学次世代医
表１ CRT前 一週間後 6か月後 12か月後 
患者背景 ○    
投薬内容 ○  ○ ○ 
身体所見 ○ ○ ○ ○ 
ＮＹＨＡ分類 ○  ○ ○ 
胸部 X-p ○ ○ ○ ○ 
心電図 ○ ○ ○ ○ 
血液検査 ○ ○ ○ ○ 
6分間歩行 ○ ○ ○ ○ 
CPX*3 ○  ○ ○ 
心エコー ○ ○ ○ ○ 
療研究開発・教育統合センターCREIL 
(Tsukuba Critical Path Research and 
Education Integrated Leading Center)によ
る中央管理方式で実施する。 
 
7) データの保管および統計解析 
データ解析は試験参加施設とは独立して行
い、データの公平性を保つこととし、具体的
にはデータの保管、統計解析は筑波大学にて
行う。 
 
8) 調査期間 
登録期間：平成 22年１月 1日～平成 23年 12
月 31日  
追跡終了：最終症例登録完了より 1年後 
  
9)調査組織 
主催 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 
循環器内科 
運営委員会、倫理委員会を設置する。参加施
設；国内 18施設 
 
10) 心エコー機器 全参加施設が東芝メデ
ィカルシステムズ社製または GE社製の機器
を所有していることが確認されている。筑波
大学、北海道大学、三重大学、名古屋市立大
学、および神戸大学は東芝メディカルシステ
ムズ社製の器を、その他の施設は GEメディ
カルシステム株式会社製を使用する。 
 
11) コアラボの設置 スペックルトラッキ
ング法に関する画像解析はすべてコアラボ
で行う。コアラボを 4施設選定する。研究期
間中にかぎり、コアラボにおけるオフライン
解析装置は GEメディカルシステム株式会社
または東芝メディカルシステムズ社から無
償の貸出を受ける。各コアラボと担当メーカ
ーとの間で共同研究に関する協約を締結済
みである。 
GEメディカルシステム株式会社製のコアラ
ボ；倉敷中央病院、小倉記念病院、および東
京女子医科大学。 
東芝メディカルシステムズ社製のコアラ
ボ；北海道大学、三重大学。 
 
12）データの流れ（図 3参照） 
各参加施設は、データを CREIL へ送付する。 
送付方法は web登録で行う。各参加施設は計
測項目に必要な画像を全て raw data で DVD
に記録して事務局へ送付する。事務局は、各
施設に割り当てたコアラボへスペックルト
ラッキング法の解析に必要な画像データの
みを送付する。 
各コアラボは、スペックルトラッキング法 
の解析データを CREILへ送付する。 
送付方法は web登録で行う。 
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４．研究成果 
症例登録開始から２年が経過する2011年8月
を持って症例登録を終了した。目標登録症例
数200例に対して、全国17施設から合計187例
の登録を頂いた。2011年2月28日において登録
後6ヶ月での臨床評価および心エコー図検査
を終了できた169例を対象として、スペックル
トラッキング法で計測した心臓非同期指標の
心臓再同期治療（CRT）のレスポンダーを予測
する有用性について検討を行った。その結果
は2012年３月に行われた日本循環器学会学術
集会において、late breaking clinical trial
セッションで発表する機会を得た。CRT後左室
容量が15％以上減少し、CRTレスポンダーと診
断されたのは169症例中99例（58.5％）であっ
た。CRTレスポンダーの予測因子では、術前の
左脚ブロックの存在、利尿薬の使用、および
スペックルトラッキング法で計測した左室非
同期指標が独立した予測因子であった（表２
参照）。 
 
 
 
表２ P 値 Exp 95% CI 
QRS時間 > 150ms 0.93   
左脚ブロック 0.049 2.07 1.003 – 4.28 
左室径 0.13   
僧帽弁逆流 0.23   
血清クレアチニン値 0.10   
推定右室圧 0.55   
利尿薬使用 0.03 3.16 1.11– 9.07 
スペックル 
トラッキング指標 
0.002 3.45 1.75 – 6.81 
スペックルトラッキング法の指標では円周方
向ストレイン値による指標が最も有用であり
、図４に示すように有意なAUC値を得ることが
できた。 
 
図４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、症状をNYHA classの改善で評価し、NYHA 
class１以上の改善をレスポンダーの指標と
した場合にも、スペックルトラッキング法で
計測した左室非同期指標が独立した予測因子
であった（図５）。 
 
図５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
結論 
このように、本研究は心エコー図指標がCRT
レスポンダー予測可能な指標である事を、は
じめて多施設共同研究において明らかにする
事が出来た。 
また、新たな心エコー法であるスペックルト
ラッキング法が唯一有効な方法であることも
明らかにする事が出来た。 
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AUC 0.66 (95%CI 0.58 – 0.75) 
Cut off values 120ms 
Sens. 0.72 Spec. 0.64 
120ms 
 
120ms  
 
105ms 
Longitudinal  strain 
AUC 0.73 (95%CI 0.63 – 0.83) 
Cut off values 391ms 
Sens. 0.71  Spec. 0.73 
Circumferential strain 
AUC 0.64 (95%CI 0.53 – 0.73) 
Cut off values 120ms 
Sens. 0.62  Spec. 0.66 
